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НАИМЕНОВАНИЕ  ТИПА  СРЕДСТВ  ИЗМЕРЕНИИ 

трансформаторы  тока  измерительве  ТШП-Э,  ТОП-Э, 
ІШПР-Э  0,66  кВ 
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Общество  с  ограниченной  ответсті 
(ООО  "ЭНРОН  ЭНЕРГО"),  г.  Москва 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  № 


ДОКУМЕНТ  НА  ПОВЕРКУ 

ГОСТ  8.21 7-2003 


ИНТЕРВАЛ  МЕЖДУ  ПОВЕРКАМИ 


Тип  средств  измерений  утвержден  приказом  Федерального 
техническому  регулированию  и  метрологии  от  1 7  февраля  201 7  г 

обязательным 


Описание 


средств 
к  настоящему  свидетельству 


типа 


измерении  является 


приложением 


Заместитель  Руководите 
Федерального  агентства 


С.С.Голубев 


№  028230 
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